Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Serra/ Perfuradora Óssea (Drill) 11629 
Sinônimos 


Trepano, Craniótomo, Sistema para Microcirurgia 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Equipamento utilizado para serrar ou perfurar ossos em procedimentos cirúrgicos. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 46.114,00 


Perfurador ósseo: Pneumático, canulado e autoclavável. Com velocidade de trabalho no mínimo de 0 a 1.000 RPM e acionamento progressivo através de gatilho ou pedal. Mandril de 
aperto rápido e com ajuste de no mínimo O a 6,5 mm, para brocas. Mandril de alto torque com ajuste de O a 10 mm para utilização de fresas e raspas. Serra óssea: Pneumática, 
confeccionada em material leve, resistente e autoclavável. Turbina motora com capacidade mínima de 14.000 CPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Deve 
possuir sistema de trava de segurança. Acessórios mínimos: 01 caixa de esterilização; 04 brocas com diâmetro de no mínimo 5,0 mm aproximadamente; 04 lâminas; 01 válvula 
reguladora de pressão para nitrogênio ou ar comprimido medicinal; Mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento 
do equipamento. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
Informar o tipo (de bancada ou portátil); Tipo de acionamento (gatilho ou pedal); Tipo de 
alimentação (gás, elétrico, bateria); Potência do motor; Material de confecção; 
Acessórioas aplicáveis e demais características técnicas que agreguem valor ao 
equipamento. Neste item também é passível de aprovação a composição com lâminas 
Shaver. 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
BBRAUN http://www.bbraun.com.br (21)26023360 
ITS MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI - EPP http://www .its-mc.com (51)30660200 
MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41)31385900 
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA. http://www. panamedical.com.br (11)55757844 
STRYKER DO BRASIL LTDA. http://www.stryker.com.br (11)51892500 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(dsaude.gov.br 


